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摘 要

本研究以核磁共振影像（MRI）技術，獲得正常人和主動脈剝離 病患的血管外型及其三維速度的流場數據。接著將這些數

據加以 計算後求得各平面的速度合量，再由血流速度與速度分佈之曲率 變化判別出血管壁面的位置，並觀察血液的流動

情形及求得血管 壁面剪應力值後進行分析。本研究主為探討在心臟一周期內，各 個時間點下，主動脈壁面剪應力之分布

情形及血液之流場中渦流 （vortex）的產生對璧面剪應力的影響。接著再計算主動脈中各個 位置於一個心臟週期內血液逆

流的程度。最後將所分析的案例統 計其血流及剪應力分布的趨勢。並希望能藉著核磁共振影像技 術，加上血液流場及壁

面剪應力分析，能夠提早發現病兆且接受 治療，使人類的健康更有保障。
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